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Outline workshop

• Presentatie
• basis MUSE
• vooral kwantitatieve bepalingen

• Opdrachten
• bespreken in 5 groepen
• kort antwoorden/conclusies delen



De MUSE handleiding

MUSE, P-score en nu: gesneden koek!

Nee, waar kan ik die vinden? 

Wel gelezen, maar wat een informatie!

Deels, ik gebruik het als naslagwerk



Voorbeeld rondzendingen Algemene Chemie



Rapportage per
bepaling



Difference plot



Histogrammen en legenda



Histogrammen

• Van elk individueel monster
• Eigen methode = geel
• Eigen resultaat = gele pijltje
• Groene streep =

referentie- of expertmethode



Sigma-principe en prestatie score (P-score)



Sigma-principe en prestatie score (P-score)

• Hoe goed is goed?
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Slide van Joost van de Ven
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• Six-sigma-norm:
• Spreiding zo laag dat <1:1.000.000 

niet voldoet aan de kwaliteitsnorm

• Spreiding maximaal 1/6 van de norm

• Sigma-score
• Het aantal SD’s binnen de kwaliteitsnorm

TEa - |bias| 

σ-score =  

VC%

Sigma-principe – hoe goed is goed?

Leidraad analytische kwaliteitscontrole mbv six sigma



4 sigma

   



Hoe kom je aan een hoge sigma score?

Juistheid

Precisie

Juistheid en precisie

Figuur van Joost van de Ven



De norm: TE- en SA-gebied

• Grenzen SKML
• Total Error = (TE) = toegestane fout o.b.v. biologische variatie

Gebaseerd op data EFLM (nieuwste update in 2023!)

• State of the Art (SA) = toegestane fout o.b.v. ‘hoe goed anderen zijn’
= 3x CVa van consensusgroep over 3 jaar



De norm: TE- en SA-gebied

• Grens SKML =
• Total Error (TE) = toegestane fout o.b.v. biologische variatie

• State of the Art = SA = 3x CVa van consensusgroep over 3 jaar





SKML analyte specifications



TEa - |bias| 

σ-score =  

VC%

Sigma-score in SKML-rapporten:
>2 voldoende (95% voldoet)
>4,5 uitstekend

Sigma-score en prestatie score (P-score)



4 sigma

   



Sigma-weergave in SKML-rapportage

SKML:
>2 voldoende (95% voldoet)

>4,5 uitstekend



Sigma-weergave SKML-rapportage



Prestatie-score

P-score 0 = sigma < 2

P-score 1 = sigma 2 – 4,5

P-score 2 = sigma ≥ 4,5



Samenvattende pictogram



Opdrachten
• 5 gemengde groepen
• ±15 min
• terugkoppeling antwoorden/conclusies in 5 minuten
• opdrachten op slides beschikbaar + evt flip-over



Opdracht 1







Verbreed TEa interval – SA-score

Bij beschikbare referentie- of expert-methode blijft de gewenste juistheid door de ligging van het 
groene TEa gebied bepaald. Daarom wordt in gevallen waarin het SA tolerantiegebied breder is dan 
het TEa tolerantiegebied het laatstgenoemde verbreed naar de breedte van het SA 
tolerantiegebied. Dit wordt grafisch weergegeven in de difference plot door middel van groene 
lijnen, die de buitenzijde van het gecorrigeerde TEa tolerantiegebied markeren.



Albumine vóór invoer expertmethode



Opdracht 2













Uitbijters?

1) O.b.v. afwijking van referentie- of consensusmethode:
uitbijters: >3SD van gemiddelde

2) O.b.v. afwijking van eigen regressielijn: > 2x Sdsa
‘Statistische en analytische uitbijter’

• Krijgt wel score 

• Wordt niet meegenomen voor binnenlab SD



Opdracht 3





Siemens NT-proBNP

• Twee methodegroepen
• Atellica

• ADVIA Centaur

• Verschillende kalibratoren
consensusgemiddelde lag tussen de
twee instrumenten in



De juiste methode kiezen in QBase



Data per methode of apparaat in QBase







• 😉

😉





Opdracht 4









Opdracht 5





Dank!



Extra slides



Welke imprecisie gebruik jij voor het 
berekenen van meetonzekerheid?

Die bereken ik zelf aan de hand van de lopende interne kwaliteitscontrole

Die neem ik over van de SKML

Anders







Weergave van resultaten

• Total Error (TE) = groen = gebaseerd op biologische variatie (Westgard/EFLM)

• State of the Art (SA) = blauw = realisatie over 3 jaar (+- 3sd)



Weergave resultaten methodegroep



Score berekening
meetlat

- 0 σ

- 2 σ
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- 6 σ

2,1
1,9

1,0

2,5
2,1


